Manuel IRM |zssres

Dérivation Externe
Mon patient peut-il passer une IRM Wz Cathéters
en toute seécurité ?
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En tant que professionnel de I'imagerie, vous recevez régulierement des
patients équipés de dispositifs médicaux ou d’implants Sophysa et vous vous
interrogez sur les risques liés a I'IRM et les précautions a prendre ?

Ce livret est fait pour vous !

Il fait le point des principaux risques et détaille les regles de sécurité a
appliquer. Il vous donne ainsi les clés pour un examen en toute sérénité, pour
vous et votre patient.
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Systéme de
dérivation Externe

Références produits

DE-210 DE-109 DE-308 DE-408
DE-410 DE-108 DE-309 DE-409

IRM COMPATIBLE SOUS CONDITIONS

LES CONDITIONS DE PASSAGE A L'IRM

ﬁ - 1,5 ou 3 Teslas
Q - Durée du balayage limitée a 1 heure

SAR moyen du corps entier pour une exposition d’une heure limité a :
e 2 W/kg (mode de fonctionnement normal)
* 4 W/kg (mode de fonctionnement controlé de premier niveau)

. . Gradient de champ
= Grad_lenfc d_e,champ magnétique = magnétique spatial
Py spatial limité a 52 T/m oy limité 4 34,1 T/m
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Le cathéter lombaire
doit étre fixé sur la
peau du patient

0\
Le serre-cordon

doit étre fermé
autant que
possible, de sorte
quil n’y ait pas de
cordon libre entre
le serre-cordon et
la plaque arriére en
plastique

Conséquences directes

&% Echauffement maximale de la température inférieure a 2°C a la fois a 1,5T et 3T

apres 1 heure de balayage continu.
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Systéme de
dérivation Externe

Références produits

DE-104 DE-305
DE-105 DE-405
DE-106

IRM COMPATIBLE SANS CONDITION
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